Kielce, dnia 08.08.2016 r.

CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
Ul. Jana Pawtla II 3, 25-013 Kielce
Adres do korespondencyji:

Plac Najswietszej Maryi Panny 1, 25-010 Kielce

Do wszystkich Wykonawcow
W postgpowaniu nr:
K/D/3/2016

Dot.: zapytania ofertowego nr K/D/3/2016 na dostawg sprzetu rehabilitacyjnego pod potrzeby
Dziennego Domu Opieki Medycznej Caritas w Kielcach

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCOW

W odpowiedzi na watpliwosci zgtaszane przez Wykonawcoéw, Caritas Diecezji Kieleckiej
wyjasnia:

Pytanie 1 — dot. pozycji 3 — Sprzet do leczenia polem elektromagnetycznym

Czy Zamawiajacy dopusci aparat o lepszych parametrach niz opisany w SIWZ, tj.
Aparat do terapii polem magnetycznym generujacy pulsujace pole elektromagnetyczne
Liczba podtaczen do aplikatorow - 2

Ksztatt emitowanego pola — prostokatny

Czas trwania impulsu — Sms

Czgstotliwos¢ - 1 do 750 Hz

Maksymalna indukcja magnetyczna 160 Gauss

Wspotpraca z aplikatorami 30 cm i 61 cm oraz aplikatorami ptaskimi
Zegar do 240 minut

Akustyczny sygnat korica leczenia i automatyczne przerwanie emisji pola
Bank gotowych programéw terapeutycznych (90)

Mozliwo$¢ wprowadzania whasnych programow terapeutycznych
Kartoteka danych pacjenta

Wymiary: 270 x 328 x 230mm (dt. x szer. x wys.)

Waga: 3,8kg

Klasa bezpieczenstwa: klasa I, typ BF

Wyposazenie:

- aplikatory ptaskie 150mm — 2 szt.

- aplikator szpulowy 610 mm — 1szt.

- aplikator szpulowy 300 mm — 1szt.

- pasy do mocowania aplikatorow

- kabel zasilajacy

- instrukcja obstugi w jezyku polskim

Odpowied? Zamawiajqcego:
Zamawiajacy nie dopusci aparatu o parametrach podanych przez Wykonawce w Pytaniu 1
— z uwagi na niespelnienie wszystkich minimalnych parametréw opisanych w Zapytaniu
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Ofertowym.

Pytanie 2 — dot. pozycji 4 — Sprzet do kinegyterapii ugul 7 osprzetem
Czy Zamawiajacy dopusci osprzet do UGUL’a:

Linka do zawieszen 1,6m 10 szt.

Linka do zawieszen 0,96m 2 szt.

Linka do ¢wiczen samowspomaganych 2,25m 1 szt.
Linka do ¢wiczen samowspomaganych 5,50 1 szt.
Linka do ¢wiczen oporowych 3,5m 2 szt.

Podwieszka przedramion i podudzi 0,11 x 0,47m 4szt.
Podwieszka ramion i ud 0,57 x 0,15m 4 szt.

Podwieszka pod miednicg 0,9 x 0,22m 1 szt.
Podwieszka pod klatke piersiowa 0,78x 0,24x 0,11 1 szt.
Podwieszka pod gtowg 0,62 x 0,17m  1szt.

Podwieszka waska pod stopg 0,6 x 0,54m 2 szt.
Podwieszka dwustawowa 2 szt.

Uniwersalny pas do wyciagu za miednicg 1 szt.
Kamaszek do ¢wiczen i wyciagdéw 1 szt.

Obciaznik 0,5 kg 2 szt.

Obciaznik 1,0 kg 2 szt.

Obciaznik 1,5 kg 1 szt.

Obciaznik 2,0 kg 1 szt.

Obcigznik 2,5 kg 1 szt.

Obciaznik 3,0 kg 1 szt.

Mankiet nadgarstkowy 0,25 x 0,08 m 1szt.

Mankiet nadkostkowy 0,33 x 0,1 m 1 szt.

Mankiet udowy 0,48 x 0,11 m 1 szt.

Esik- hak do zawieszen 30 szt.

Odpowied? Zamawiajqcego:
Zamawiajacy dopusci osprzet o parametrach podanych w Pytaniu 2 przez Wykonawce.

Pytanie 3 — dot. pozycji 3 — Sprzet do leczenia polem elektromagnetycznym

Czy Zamawiajacy wymaga aby sprzet do leczenia polem magnetycznym, poz. 3 byt wyposazony
w lezanke¢ na ktorej znajduje si¢ aplikator 70cm zamiast aplikatora 60cm? Takie rozwigzanie
znacznie ufatwia pracg terapeucie i pozwala swobodnie przesuwac aplikator wzdtuz lezanki.

Odpowied; Zamawiajqcego:

Zamawiajacy nie wymaga aby sprzet do leczenia polem magnetycznym byl wyposazony w
lezanke¢. Jednak mozemy zgodzi¢ si¢ na zmiane¢ aplikatora 60 cm na 70 cm z lezanka pod
warunkiem spelnienia pozostalych wymogow zamowienia.

Ks. Stanistaw Stowik

<" Dyrektor
Caritas Diecezji Kieleckiej




